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PT SCHEME : 2 โปรแกรม 1 รอบ/ปี  
 

U6401R1:  การตรวจยืนยนัสารเสพติดในปัสสาวะ
U6402R1:   การตรวจเบ้ืองต้นสารเสพติดในปัสสาวะ 

ผลการด าเนินงานปีงบประมาณ 2564  



    SCOPE       U6401R1     U6402R1 
         (ตรวจยืนยนั)     (ตรวจเบ้ืองต้น) 

1. Methamphetamine     

2. Morphine      
3. Metabolite of THC     
4. MDMA       
5. Metabolite of Cocaine    
6. Ketamine      
7. Mitragynine      



U6401R1: การตรวจยืนยนัสารเสพติดในปัสสาวะ 

สมาชิก: สมคัร 30 แห่ง ส่งผลทดสอบ 26แห่ง (86.7%) 
   ไม่ส่งผลทดสอบ 4 แห่ง (13.3%) 

PT Samples 
U-C01:  Blank urine 
U-C02:  Methamphetamine 2818.07 ng/ml 
 Morphine 831.94 ng/ml 
U-C03: 11-Nor-delta-9-THC COOH 175.36 ng/ml 
 Ketamine 3832.38 ng/ml 
U-C04: Blank urine 



รายการทดสอบ:    a = Methamphetamine,    b = Morphine , c = metabolite of THC,   
  d = MDMA, e = metaboliteof Cocaine, f = Ketamine,   g = Mitragynine 

a b c d e f g

Screening 26 22 23 22 20 18 8

Confirm 25 15 19 22 20 14 8

ตรวจเชงิคุณภาพถูกตอ้ง 25 15 19 22 20 14 7
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จ านวนสมาชิก จ าแนกตามรายการทดสอบ 

U6401R1: การตรวจยืนยนัสารเสพติดในปัสสาวะ 

99.2% Right 0.8% Wrong

ผลกาตรวจเชิงคุณภาพ 



U6401R1: การตรวจยืนยนัสารเสพติดในปัสสาวะ 

ผลการทดสอบเชิงปริมาณ ชนิดของเคร่ืองมือ 
36.8%  GC-MS

5.3%   GC-NPD

1.8%   GC-MS/MS

29.8%  LC-MS/MS

17.5%  TLC

5.3%   LC-MS

3.5%   LC QTOF/MS

A

B

C

A =               z 2.00   = 73.3% 

B = 2.00 z  3.00   = 23.3% 
C =             z  3.00   = 3.3% 



Conclusion 
 

ผลการทดสอบเชิงคุณภาพมีความถูกต้องและการทดสอบเชิง
ปริมาณอยู่ในเกณฑ์ทีน่่าพอใจ เน่ืองจาก สารเป้าหมายไม่มี
ความซับซ้อนและมีความเข้มข้นสูง 
 
ห้องปฏิบัติการยงัควรปฏิบัตติามระบบคุณภาพอย่างเคร่งครัด 
เพ่ือคงมาตรฐานและศักยภาพ  ผลการทดสอบมคีวามถูกต้อง
แม่นย า สร้างความเป็นธรรมแก่ผู้รับบริการ และเพิม่ความ
เช่ือมั่นแก่ห้องปฏิบัติการ  

U6401R1: การตรวจยืนยนัสารเสพติดในปัสสาวะ 



U6402R1: การตรวจเบ้ืองต้นสารเสพติดในปัสสาวะ 

สมาชิก: สมคัร 693 แห่ง ส่งผลทดสอบ 673 แห่ง    (97.1%) 
   ไม่ส่งผลทดสอบ 20 แห่ง  (2.9%) 

PT Samples 
U-S01:  Blank urine 
U-S02:  Blank urine 
U-S03: Methamphetamine 1997.40  ng/ml 
 11-Nor-delta-9-THC COOH 131.28 ng/ml 
U-S04: Morphine 594.34 ng/ml 



U6402R1: การตรวจเบ้ืองต้นสารเสพติดในปัสสาวะ 

a b c d e

สมาชกิ 673 208 399 17 25

ผลถูกตอ้ง4ตวัอยา่ง 657 199 323 14 25
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รายการทดสอบ:   a = Methamphetamine,    b = Morphine , c = metabolite of THC,   
      d = MDMA, e = metaboliteof Cocaine 

ร้อยละความถูกต้อง 

ถูกตอ้ง 4ตย. = 92.1% 

ถุกตอ้ง 3ตย. = 6.7% 

ถูกตอ้ง 2ตย. = 1.0% 

ถูกตอ้ง 1ตย. = 0.0% 

ถูกตอ้ง 0ตย. = 0.2% 

จ านวนสมาชิก จ าแนกตามรายการทดสอบ 

ภาพรวมผลการทดสอบ 



U6402R1: การตรวจเบ้ืองต้นสารเสพติดในปัสสาวะ 

ร้อยละความถูกต้อง 

ถูกตอ้ง 4ตย. = 92.1% 

ถุกตอ้ง 3ตย. = 6.7% 

ถูกตอ้ง 2ตย. = 1.0% 

ถูกตอ้ง 1ตย. = 0.0% 

ถูกตอ้ง 0ตย. = 0.2% 

ภาพรวมผลการทดสอบ เคร่ืองมือ 

98.5%  Rapid test
1.5%  อ่ืนๆ 



U6402R1: การตรวจเบ้ืองต้นสารเสพติดในปัสสาวะ 

Conclusion 
 

ห้องปฏิบัติการสมาชิก มผีลการทดสอบอยู่ในเกณฑ์ทีน่่าพอใจ  
อย่างไรกต็ามห้องปฏิบัติการพงึรักษาคุณภาพของปฏิบัติการ  
ควบคุมคุณภาพภายในและภายนอกอย่างเหมาะสมและเป็นระบบ  
เพ่ือความถูกต้องแม่นย า 
 
ห้องปฏิบัตทิีไ่ด้รับผลการประเมนิไม่ถูกต้อง ต้องท าการทวนสอบหาสาเหตุ 
และแนวทางป้องกนั เช่น ศึกษาข้อใบก ากบัผลติภัณฑ์  ข้อมูล cross reaction  
ใช้ชุดทดสอบทีม่คุีมคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพชุดทดสอบ เช่นใช้ IQC  



U6401R1: การตรวจยืนยนัสารเสพติดในปัสสาวะ 
U6402R1: การตรวจเบ้ืองต้นสารเสพติดในปัสสาวะ 

ปัญหาที่พบ 
- ลืม e-mail/password 
- เปลีย่นผู้รับผดิชอบ ขาดความต่อเน่ือง 
- การใช้โปรแกรมต่างๆ เช่น สมัครใช้งานซ ้า  
 ไม่ได้สมคัรทดสอบประจ าปี  หา lab code ไม่พบ  
- ท ารายการไม่ครบกระบวนการ 
      สมาชิกส่วนใหญ่ท ารายการถึง ส่งผลการทดสอบ  

 เพ่ือให้เกดิประสิทธิภาพและเกดิประโยชน์สูงสุดในการเข้าร่วมทดสอบ  
  ควรตรวจสอบความถูกต้องและข้อแนะน าในรายงานฉบบัสมบูรณ์ 



และแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 

PT SCHEME : 2 โปรแกรม 1 รอบ/ปี  
 

U6501R1:  การตรวจยืนยนัสารเสพติดในปัสสาวะ
U6502R1:   การตรวจเบ้ืองต้นสารเสพติดในปัสสาวะ 

ปรับปรุงเวบ็ไซต์ 
- มี Dashboard/แดชบอร์ด แสดงผลการด าเนินงาน 
- เพิม่การเฉลยผลการทดสอบ/ประเมินผล หลงัปิดรับผลการทดสอบ 
   *ห้องปฏิบัติการต้องส่งผลการทดสอบภายในเวลาทีก่ าหนด 
   **เม่ือประกาศเฉลยผลการทดสอบแล้ว จะไม่สามารถรายงานผลได้ 



และแผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 

ส่งตวัอย่างแล้วเสร็จ 8 มีนาคม 2565 
ก าหนดส่งผลการทดสอบภายใน 12 เมษายน 2565 
 

Dashboard/แดชบอร์ด  
-รับ Lab code  30% 
-ส่งผลการทดสอบ 50% 

ส่งผลการทดสอบ  
ภายใน 12 เมษายน 2565 



ปรับปรุงเวบ็ไซต์ 
- เพิม่ Dashboard/แดชบอร์ด แสดงผลการด าเนินงาน 
 
 

- เพิม่การเฉลยผลการทดสอบ/ประเมินผล หลงัปิดรับผลการทดสอบ 
     *ห้องปฏิบตัิการต้องส่งผลการทดสอบภายในเวลาทีก่ าหนด 
    **เม่ือประกาศเฉลยผลการทดสอบแล้ว จะไม่สามารถรายงานผลได้ 

แผนการด าเนินงานปีงบประมาณ 2565 






